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Kom i gang!

Nucleus Smart-appen gjer det mulig for deg a justere
Kanso® 2-lydprosessoren din (for eksempel endring av
volum og programmer eller valg av lydkilder), overvake

batterinivder og motta alarmer om problemer med

lydprosessoren.

Trinn

1 Last ned Nucleus Smart®-appen fra
App Store® pa din iPhone eller iPod
touch*

2 VIKTIG! Koble lydprosessoren(e)
sammen med enheten din
Se paringsveiledningen for
Kanso® 2-lydprosessor for
iPhone / iPod touch

3 Kjer Nucleus Smart-appen

4 Folg instruksjonene pa skjermen for
3 logge pa og konfigurere appen

5 Begynne & bruke appen!

Side

* Cochlear Nucleus Smart-appen er tilgjengelig pa App Store og
Google Play. Hvis du vil ha kompatibilitetsinformasjon, kan du
besgke www.cochlear.com/compatibility.
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Se brukerveiledningen for Kanso® 2-lydprosessoren for mer informasjon.

Besgk oss pa Internett for tips, instruksjonsvideoer og mye mer:
www.cochlear.com/

BRUKERVEILEDNING FOR NUCLEUS® SMART-APP 1



Koble til prosessoren(e)

Du mé koble lydprosessoren(e) til enheten din (f.eks. iPhone,
iPod touch), fer du kan bruke appens kommunikasjons- og
kontrollfunksjoner.

~ MERK
Du kan koble lydprosessoren til fem andre kompatible enheter.
Du kan imidlertid kun kontrollere den fra én enhet om gangen.

ADVARSEL

Ta hensyn til sikkerheten nar du kobler lydprosessoren til
enheter som smarttelefoner og nettbrett. Du ma kun koble
den til enheter som er beskyttet, f.eks. med et passord eller en
PIN-kode. Ikke koble den til enheter der operativsystemet har
blitt endret.

Se paringsveiledningen for Kanso® 2-lydprosessor for iPhone /
iPod touch for trinn-for-trinn-instruksjoner.

Koble fra prosessoren(e)

Hvis du bytter ut lydprosessor(er), f.eks. nar du far en ny
lydprosessor fra reparasjonssenteret, ma du gjere falgende:

« Farst mé du koble fra de(n) gamle lydprosessoren(e).

« Deretter ma du koble sammen de(n) nye
lydprosessoren(e).

Se paringsveiledningen for Kanso® 2-lydprosessor for iPhone /
iPod touch for trinn-for-trinn-instruksjoner.
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1. Trykk pa ikonet

Nucleus Smart for
a starte appen. @

Nucleus Smart

2. Konfigurer appen. Ferste gang du kjgrer appen, vil du
bli ledet gjennom konfigureringen trinn for trinn ved
hjelp av en serie skjermbilder.

~ MERK
Du ma logge pa appen med Cochlear-kontoen din.
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Nucleus Smart-appen kan brukes p& Apple Watch hvis
klokken din er paret med din iPhone.*

Etter installasjon og oppsett av Nucleus Smart-appen pa
din iPhone ma du sjekke din Apple Watch for & kontrollere
at Nucleus Smart-appen har blitt installert automatisk. Du
kan ogsa bruke Watch-appen pa din iPhone til & velge og
installere Nucleus Smart-appen.

Gjer som felger for & bruke appen pé din Apple Watch:
+ Start appen pa din iPhone.
+ Hold din Apple Watch i naerheten av din iPhone.

Du kan endre innstillingene som er tilgjengelige pa din
Apple Watch eller iPhone. En endringen pa den ene vil bli
gjenspeilet pa den andre.

Hvis din iPhone er dimmet, vil appalarmer vises pa Apple
Watch.

Hvis din iPhone er slatt av, vil Apple Watch vise en melding.

* Nucleus Smart-appens funksjoner pa Apple Watch er utilgjengelige
i enkelte omrader. Hvis de er utilgjengelige, vises det en melding i
appen pa din Apple Watch.
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Hvis din iPhone er slatt pa, men appen ikke kjgres, vil Apple
Watch vise denne meldingen:

din iPhone.

Et delsett av Nucleus Smart App-funksjoner er tilgjengelige
pa din Apple Watch. Skjermbildene for Apple Watch er
inkludert der det er relevant pa de falgende sidene.
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Hjem-skjermbildet

~N O U1 N W N

3 Volum 6 6
Program 5 {-,._‘J 6 ‘.D
4 () sean : C SCAN g
1
@ Program 2 @ Program 2
Lydkilder l@ "I,'-:‘P

lydprosessorens batteriniva
lydprosessorstatus
kontrollpanel (lukket)
kontrollpanel (dpent)

navn pa innstilling

gjeldende verdi pa funksjonen
justeringsmuligheter

BRUKERVEILEDNING FOR NUCLEUS® SMART-APP



Du vil se et grant felt og én kontrollknapp hvis du kun har
én tilkoblet lydprosessor.

Program D

Lydkilder u@

1 Standardverdi (satt av klinikkpersonalet). Kan variere
avhengig av program og lydprosessor.
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Hvis du har to tilkoblede lydprosessorer, kan du justere
dem samtidig (én kontrollknapp) eller separat (to knapper,
som vist her):

+ Kontrollene pa venstre side er bla.
+ Kontrollene pa hayre side er rade.

Du kan endre dette ved bruk av Innstillinger (se side 23).

Volum 6 6
L 1
;- +L | T 0
o 0

Program LQ tD

Lydkilder ’ "} )

1 Standardverdi (satt av klinikkpersonalet). Kan variere
avhengig av program og lydprosessor.
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Justere volum

1. Trykk pa@ Volum for & dpne undermenyen.
2. Trykk pa +/- for & endre volum.

At am

Volum

Volum 6
Lmet )

-

Program {"—J

CAN

Fmt

Lydkilder :P
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Skifte program

1. Trykk pa Program for & 3pne undermenyen.
2. Trykk pé ikonet for programmet du vil bruke.

Program

S Bil
Program 4
-
Volum 6
o
Program l:—)
SCAN
—
| C soan f @ progam2 |
Lydkilder ”}
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Overfore lyd

1. Trykk pa Lydkilder for & dpne undermenyen.
2. Trykk pa ikonet for lydkilden du vil bruke.

At am 100 %

Lydkilder 10:09

E
Mini Mic
e Ay
Volum 6
C
Program D
SCAN
Lydkilder "
Aini Mic
P—

TIPS
O Trykk pa Av eller X for & stoppe overfering av lyd og ga tilbake
til forrige program.
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Du kan endre volumet pd overfert lyd og lyd fra
prosessorens mikrofoner hver for seg.

» MERK
Innstillinger for lydkilder blir tilbakestilt til standardinnstillingen
nar du slar av lydprosessoren din.

1. Start lydoverfering fra en lydkilde.

2. Trykk pd mer for & 3. Trykk pa +/ - for & endre
apne kontrollpanelet innstillingene.
Innstillinger for

lydkilder.

GI-kort angler T ot am 00 % i}

Innstillinger for lydkiider

' Mini Mie-volum

—

.5 Mikrofon-volum

Program D

Lyclkilder

o ! ‘ § i :i

L

4. Trykk pa X gverst til venstre for & lukke undermenyen
Innstillinger for lydkilder.
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» MERK
a + Felsomhet er kun tilgjengelig hvis felsomhet er aktivert av
klinikkpersonalet.
+ Folsomhet gar tilbake til standardinnstillingen, nar du slar av
lydprosessoren.

1. Trykk pa Volum for & dpne undermenyen.

2. Trykk pa mer for d 3. Trykk pd +/ - for & endre
apne undermenyen falsomhet.
mySmartSound.

Sidakert mangler mrs:‘:::“.“d 100 % .
& Falsomber 12

Valum 6
o Bass
+
_0—. —

Program D
SCAN

i Diskant O
Lydkitdar @

4. Trykk pa X gverst til venstre for & lukke kontrollpanelet
mySmartSound.
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% MERK
Bass og diskant er kun tilgjengelig hvis funksjonen er aktivert av

klinikkpersonalet.
ADVARSEL
Pése at du justerer dette nar du kan hare lyd eller tale. @kning
av bass og diskant kan fere til hay lyd eller ubehag ved haye
nivaer. Hvis dette skjer, ma du fjerne prosessoren/spolen
umiddelbart og redusere bass og diskant fer du setter den pa
plass igjen.

1. Trykk pa Volum for & dpne undermenyen.

2. Trykk pad mer for & 3. Trykk pa +/ - for & endre
apne undermenyen bass eller diskant.
mySmartSound.

EIH-::ﬂ manghe w'ms:‘:‘lsnuund 00 %
Wi Bass 0
I Diskant 0
Program D
Lydkildar u@ 1§ Master-volumgranse 150

4. Trykk pa X gverst til venstre for & lukke kontrollpanelet
mySmartSound.
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» MERK

a Master-volumgrense er kun tilgjengelig hvis funksjonen er
aktivert av klinikkpersonalet.
ADVARSEL
Pase at du justerer dette nar du kan hare lyd eller tale. @kning av
Master-volumgrense kan fere til hay lyd eller ubehag ved haye
lydnivder. Hvis dette skjer, mé du fjerne prosessoren/spolen
umiddelbart og redusere Master-volumgrense fgr du setter den
pa plass igjen.

1. Trykk p& Volum for & dpne undermenyen.

2. Trykk pa mer for & 3. Trykk pa +/ - for d endre
apne undermenyen Master-volum.
mySmartSound.

o EIHAI:(I manghr "ws:‘-:::“.“d 100 % e
—— —
I+ Diskant
+

Program D
SCAN
Lydkitder @

4. Trykk pé X gverst til venstre for a lukke kontrollpanelet
mySmartSound.
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ForwardFocus er en ekstra funksjon som fungerer ved &
redusere stgy som bakfra. Dette gjor at du kan konsentrere
deg om ansikt-til-ansikt-samtaler i steyende situasjoner
som en kafé.

ForwardFocus er kun tilgjengelig hvis det er aktivert av
klinikkpersonalet. Nar den er aktivert, har du kontroll over
funksjonen. Du kan sla den pd og av etter behov.

Nar du bruker ForwardFocus, ma du preve a serge for at
distraherende sty er bak deg.

lkke glem @ skru den av ndr du flytter deg til et annet
harselsmiljg, for eksempel hvis du gar fra en brakete café
til et stille rom.

Hvis du har omsorg for et barn, bar du snakke med
klinikkpersonalet om nytten av denne funksjonen.

Det er viktig at barnet ditt kan gi tilbakemelding nar
ForwardFocus ikke lenger er ngdvendig, og de trenger &
bruke sine vanlige programmer.
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1. Trykk pa Program for & dpne undermenyen.

2. Sl& ForwardFocus pa.

At am

dFocus 10:09

Velum 6

Program D

¥F

L SCAN @) Program 2

@ ForwardFocus

%)

Lydkilder

% MERK
Hvis du slar av lydprosessoren, slds ogsa ForwardFocus av, og
hvis du far behov for a bruke det igjen, ma du sla det pa.
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Sjekke status

Trykk pa ikonet for & dpne skjermbildet Status.

Batteri

1 lydprosessorens batteriniva

2 lydnivaet inn til lydprosessoren. lkonet viser kilden
(f.eks. mikrofoner, telespole, tradlest tilbeher).
Den fargede stolpen angir lydniva inn.

3 statusindikator til lydprosessoren
— En grenn hake angir ingen feil
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Huvis lydprosessoren har en feil, vil du se dette skjermbildet:

w4 RoT0

€ Status

L@ =

De batterij van uw
rechtsprocessor is
bijna leeg

Laad

uw pr

mogelijk op.

1 delen med feil, vises med gult
2 feilbeskrivelse og forslag til lasning
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Lydsjekk

» MERKNADER
a + Kontroller at du befinner deg pa et rolig sted vekk fra

mikrobglgeovner, tradlase rutere eller andre enheter som kan
fordrsake interferens.

+ Plasser smarttelefonen din naer prosessoren din uten noe i
mellom, slik som vegger, mabler eller hodet ditt.

+ Ta hensyn til personvern — Lydsjekk tar opp lyder fra din
prosessors mikrofon. Opptak lagres pa smarttelefonen din
(de lagres ikke av Cochlear).

Pa skjermbildet Status trykker du pa mikrofonikonet for
a starte Lydsjekk.*

* Kun tilgjengelig pa kompatible smarttelefoner. Ga til
www.cochlear.com/compatibility for & f& mer informasjon.
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1. Huvis du har to prosessorer, er Venstre valgt. For a ta
opp fra hayre prosessor trykker du pa Heyre.

2. Trykk pa mikrofonknappen for & starte opptaket.
3. Trykk pa Stopp-knappen for 3 avslutte opptaket.
4. Trykk pa Play-knappen for » 3 lytte til opptaket.
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%

22

MERKNADER

» Prosessoren lyser konstant blatt under opptak.

+ En 5-toners sekvens kan heres pa begynnelsen av opptaket,
og 1 pipetone kan hares pa slutten.

+ 30 sekunder er maksimal opptakstid.

- Forlgpt opptakstid vises over knappen.

+ Kvaliteten pa hgyttalerne pa en smarttelefon og
hodetelefonene vil pavirke lydkvaliteten ved avspilling.
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Innstillinger

Trykk pa ikonet Innstillinger gverst til venstre i
skjermbildet for & dpne menyen Innstillinger.

SIM-kort mangier F Sidlam
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Trykk pa Resett til klin.innst. for 4 tilbakestille
prosessorinnstillingene til slik som de ble stilt inn av
klinikkpersonalet.

Trykk pa Prev appen i demomodus for & finne ut hvordan
appen brukes uten & pavirke prosessoren(e) din(e).*

Trykk pa Innstillinger for 8 &pne skjermbildet Innstillinger:

SIM-kort mangier ¥ 2:dlam =4n

Innstillinger

Prosessorinnstillinger

Meldinger

Administrere innstillinger for perscovern

Kontodetaljer

Logg ut

* Denne funksjonen er muligens ikke tilgjengelig for din versjon av appen.
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Trykk pa Prosessorinnstillinger for &:

+ justere lys pd prosessor

+ sl pipetoner av/pd

Trykk pa Meldinger for a sla meldinger pa/av.

Trykk pa Bilateral kontroll for & velge om du vil kontrollere
to lydprosessorer sammen eller separat.*

*  Denne funksjonen er muligens ikke tilgjengelig i din versjon av appen.
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Ta kontakt med klinikkpersonalet hvis du har spgrsmal om
bruken av eller sikkerheten til lydprosessoren din.

Problem Lasning
Du har problemer med & 1. Start lydprosessoren
koble deg til appen pa nytt.

Start appen pa nytt.

3. Start enheten som
kjerer appen pa nytt.

Du far ikke meldinger Kontroller at appen er aktiv
pa din enhet.

Programvaren oppfyller de essensielle kravene i tillegg 11
EU-direktiv 90/385/EQF om aktive implanterbare medisinske
enheter i henhold til samsvarsvurderingsprosedyren i tillegg 2.

c €0123

Aret for innvilgning av autorisasjon til & p&fare CE-merket
var 2017.
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Juridisk informasjon

Informasjonen i denne boken er ment & vaere korrekt pa

utgivelsestidspunktet. Spesifikasjoner kan imidlertid endres
uten varsel.

© Cochlear Limited 2020
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